
ご依頼の試料について分析した結果下記

のとおりであったことを証明します。

単 位

カドミウム mg/ℓ ＜ 0.003 0.003

全シアン mg/ℓ 0.1 不検出

鉛 mg/ℓ ＜ 0.005 0.01

六価クロム mg/ℓ 0.005 0.05

砒素 mg/ℓ 0.005 0.01

総水銀 mg/ℓ ＜ 0.0005 0.0005

アルキル水銀 mg/ℓ 0.0005 不検出

セレン mg/ℓ ＜ 0.005 0.01

ふっ素 mg/ℓ ＜ 0.1 0.8

ほう素 mg/ℓ ＜ 0.1 0.1 1 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　５．５

備　考

・　平成3年環境庁告示第46号による溶出試験

・　＜　印は定量下限値未満を示します。

宮　寺

検体区分：A76314 

環 境 計 量 士 市　川　　秀　和 分 析 担 当 小　林 売　野

0.005 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　２６．２

0.1 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-２　５．４

0.005 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　２０．３

0.0005 昭和46年環告第59号付表2

不検出 昭和46年環告第59号付表3

不検出 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-２　９．６

0.005 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　１３．３

0.015 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　２４．３．４

分 析 項 目 分　　析　　結　　果 定量下限 基 準 分 析 方 法

0.003 ＪＩＳ　Ｋ　０１０２-３　１４．３
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